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1. Bevezetés  
A légszennyezés mérése nem könny� méréstechnikai feladat. Az eszközök 

széles skáláját fejlesztették ki, hagyományosan az emissziómérésre, ezen belül a 
füstgázok f� alkotórészeire valamint a környezeti leveg� néhány legfontosabb 
szennyez�jére készültek célm�szerek. A többi mérési feladatra a helyszínen való 
mintavétel és a laboratóriumban gázkromatográffal vagy tömegspektrométerrel való 
elemzés jelentette a megoldást.  

A leveg�t szennyez� vegyi anyagok megengedett legnagyobb 
koncentrációját jogszabályok rögzítik. Három f� szabályozási terület van, amely 
egyúttal három f� mérési helyzetet is jelent:  

1. a kibocsátás (emisszió),  

2. a munkahelyi légtér és  

3. a környezeti leveg� általában (immisszió).  

A korszer� módszerek közé tartozik az elektrokémiai detektálás, kémiai 
reakciók, spektroszkópia és a gázkromatográfia. Ezek közül most külön kiemeljük a 
spektroszkópiai mérési módszereket. Az egyéb módszerekr�l olvashatnak 
összefoglalót "A gázveszély-jelz� m�szerekben használt mérési módszerek 
ismertetése" cím� cikkben, ami az MMK 66. számában jelent meg. 

2. Spektroszkópia 
Az analitikai spektroszkópia az anyag és az elektromágneses sugárzás 

kölcsönhatását kísér� jelenségeket (emisszió, abszorpció, fluoreszcencia, reflexió) 
hasznosítja az anyag min�ségi és mennyiségi összetételének meghatározására. 
Kémiailag heterogén anyagok esetén elementáris vagy molekuláris összetétel 
megállapítása lehet a célkit�zés. A kémiailag egynem� anyagok atomjainak és 
atomcsoportjainak spektroszkópiai meghatározása és ezen keresztül a vegyületek 
molekuláinak felismerése ugyancsak az analitikai spektroszkópia feladatköre. 

2.1. Molekulaspektroszkópiai módszerek 
A spektrum az anyag által elnyelt, vagy kibocsátott sugarak intenzitásának 

alakulása a hullámhossz, illetve a hullámszám (cm-1 dimenzió) függvényében. 
Molekulaspektrumot készíthetünk emisszióban, vagy abszorpcióban, de a legtöbb 
esetben az emissziós spektrumot nem tudjuk el�állítani, mert gerjesztés közben a 
vegyületek elbomlanak. A szervetlen anyagok vizsgálatánál használják f�ként az 
emissziós molekulaspektroszkópiát. (pl. AES, ICP-AES) 
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Az abszorpciós spektrum úgy jön létre, hogy az anyagra elektromágneses 
sugárzást bocsátunk, és az anyag a fény különböz� hullámhosszúságú 
komponenseib�l különböz� mennyiségeket nyel el. Az abszorpciós 
spektrofotométerek az anyagok átereszt�képességét (transzmittancia) regisztrálják a 
hullámhossz, hullámszám vagy a frekvencia függvényében. Az elnyelési helyek és 
intenzitások az anyagok jellemz� sajátságai. 

2.1.1. Ultraibolya(UV) és látható fény(VIS) spektrofotometria 
A molekulák fényelnyelését az UV és VIS spektrumintervallumban (általában 

190 és 800 nanométer között) az elektroneloszlás megváltozása kíséri. A 
fényenergia a molekulában bizonyos elektronokat nagyobb energiájú gerjesztett 
pályára juttat. Ha két atom között kötés jön létre, a köt� elektronpár már nem az 
egyes atomokhoz, hanem a molekulához tartozik. A molekulában létrejönnek köt� 
(bonding), lazító (antibonding) és nem köt� (non bonding) molekulapályák, amelyek 
az adott molekuláról egy jellegzetes energiatérképet nyújtanak. 

2.1.2. Az ultraibolya és látható spektrofotométerek felépítése és 
m�ködése. 

Kétsugaras spektrofotométer esetén ugyanabból a fényforrásból származó 
sugárzást tükrök segítségével két sugárútba irányítják és egy mér�, illetve 
összehasonlító küvettán áthaladva a monokromátorba jut. A monokromátorból, 
illetve küvettákból kilépett sugarak a két sugárútból id�ben váltakozva jutnak az 
érzékel�re. Ezt a szaggatást forgó szektortükrök végzik. Az érzékel� jele er�sítés 
után vagy optikai, vagy elektromos kompenzáció révén a mér� és összehasonlító 
sugárút intenzitásának hányadosát adja a hullámhossz, vagy a hullámszám 
függvényében. 

Ultraibolya és látható színképeket általában gáz-, illetve g�z- 
halmazállapotú vagy oldott mintákról készítünk. Gáz és g�zállapotú minta esetén az 
anyagot speciális gázküvettába töltjük. Könnyen illó folyadékoknál az anyagok 1-2 
cseppjét a folyadékküvetta aljára helyezzük, megvárjuk, míg beáll az egyensúly a 
folyadék és g�ze között, és ezután készítjük el a felvételt. Az oldatokat vízzel, vagy 
szerves oldószerekkel készíthetjük. Általában 10-5-10-3 mólos, illetve 5-100 µg/cm3 
koncentrációjú oldatokkal dolgozunk. A felvételekhez 1 mm-5 cm rétegvastag-ságú 
kvarc és üveg küvettákat használunk. 

Az ultraibolya és látható tartomány színképei sokkal kevésbé jellemz�ek a 
vizsgált anyagra, mint az infravörös tartományé, mivel itt kevés számú széles sáv 
jelenik meg. Ezért az UV és VIS spektrumok alkalmazása min�ségi elemzésre 
önmagában nem elegend�, a kapott információkat mindig ki kell egészíteni. 

A mennyiségi alkalmazás a Lambert-Beer törvényen alapul. A mérés során a 
sugárzás intenzitása a mintára jellemz� hullámhossznál abszorpció miatt csökken. 

log (I0/I) = εεεε*l*c 
ahol 

εεεε  az abszorpciós együttható 
l  a rétegvastagság 
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c  a koncentráció 
I0  a küvettába belép� fény intenzitása 
I  a küvettából kilép� fény intenzitása 

2.1.3. Az infravörös spektroszkópiáról  
Ezen módszerek közül az infravörös spektroszkópia népszer� a következ� 

el�nyei miatt: -  érzékeny 
- rövid az átviteli ideje 
- nagymértékben közömbös a zavaró tényez�kkel szemben. 
A gáz detektálásának a leginkább megfelel� fényforrás az elektromágneses 

színképnek az infravörös tartományában, különösen 650 és 4000 cm-1 között bocsát 
ki sugárzást. Ez azt jelenti, hogy a hullámhossz (λ) 2,5-15 µm között van. A 
spektroszkópiában általában izzó fényforrást (magas h�mérsékletre hevített 
drótszálat) szoktak használni, amelynek f� el�nye, hogy stabil, olcsó és hosszú 
élettartalmú. Színképelemzéshez keskeny sávszélesség� besugárzás szükséges, ezért 
az izzólámpához olyan optikai rendszert kapcsolnak, amely szelektíven a kívánt 
hullámhosszúságú sávot engedi át. A rögzített hullámhosszú besugárzáshoz sz�r�ket 
használnak, folyamatos hangolást viszont diffrakciós rácsokkal, vagy 
interferometriával valósíthatnak meg. 

A molekulák atomjai folytonos mozgásban vannak, mivel azonban 
mozgásukat korlátozzák az atomok közötti kötések, az atomok oda-vissza rezegnek 
meghatározott rezgési móduszokban. A rezgések lehetnek normálrezgések, 
vegyértékrezgések vagy deformációs rezgések. Az infravörös sugárzás frekvenciája 
ugyanolyan nagyságrend�, mint a molekularezgéseké, kb. 1013 Hz. Az infravörös 
sugárzás kölcsönhatásba léphet a molekulákkal, energiát adhat át nekik akkor, és 
csakis akkor, ha a rezgés frekvenciája pontosan ugyanakkora, mint a molekula 
rezgésének frekvenciája. Ha a molekula ezt a rezgést abszorbeálja, nagyobb 
amplitúdóval fog vibrálni. 

Más szóval, ha egy széles spektrális tartalmú fény áthatol egy gázon, egyes 
frekvenciákat a gáz abszorbeál, a többit viszont keresztülbocsátja, anélkül, hogy 
abszorbeálná. Azok a frekvenciák, amelyek abszorbeálódnak, megfelelnek a 
gázmolekulák rezgési móduszai természetes frekvenciáinak, vagy e rezgések 
felharmonikusainak. Az abszorbeált fény mennyisége egyenesen arányos a gáz 
koncentrációjával. Kisszámú, ismert gáz rendszeres, mennyiségi elemzéséhez 
általában elegend�, ha a mintát azokon a hullámhosszokon besugározzuk, 
amelyeken a kérdéses gázok er�sen abszorbeálnak. 

Gázokról általában 10 cm-es küvettában készíthetünk felvételt. Kis 
gázkoncentrációk is mérhet�k, ha az abszorpciós úthosszt megnöveljük. Tükrök 
segítségével ez a 100 m-t is elérheti.  

Ha az abszorbeált, illetve áteresztett fénymennyiséget minden egyes 
hullámhosszon megmérjük, infravörös színképet kapunk. A spektrumot el�állító 
m�szerek általános neve spektrofotométer. Az abszorbeált fény mennyisége kétféle 
módon, a transzmittancia (áteresztés) ill. az abszorpció (elnyelés) százalékában 
fejezhet� ki. 
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Mindegyik vegyületnek egyedi infravörös színképe van. Csaknem minden 
ismert vegyület színképét összegy�jtötték különböz� kézikönyvekbe, és egy anyag 
azonosságát bizonyíthatják azzal, ha a színképét egybevetik ezekkel a mérvadó 
spektrumokkal. A számítógépes könyvtárak segítségével ma már egy ilyen vizsgálat 
sokkal gyorsabban elvégezhet�, mint régebben. 
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HAGYOMÁNYOS FOURIER transzformációs 
sok mozgó alkatrész csak egy tükör mozog 
a teljes spektrum 10-15 perc egy spektrum felvétel 1 sec 
nem alkalmas kinetikai mérésre alkalmas kinetikai mérésre 
a felbontást növelni csak a rés 
sz�kítésével lehet (érzékenység csökken) 

nincsenek rések 

A frekvenciapontosság ellen�rzése csak 
referencia spektrum segítségével 

He-Ne lézer bels� kalibrációs rendszer 
biztosítja a frekvencia-pontosságot 

szórt fény a rendszeren belül nincs szórt fény 
a minta és az IR forrás közelsége miatt 
h�érzékenység 

a minta távol van az IR sugár-forrástól 

a minta IR emisszióját is méri a detektor nem zavar a minta emisszió 

Az FTIR spektrofotométerek optikai részének központi egységét, az 
interferométert a múlt század végén fejlesztették ki (A. A. Michelson) és néhány 
évvel kés�bb ismertté vált a matematikai összefüggés (Fourier transzformáció) az 
interferométerrel készült interferogramm és az IR spektrum között. 

A Fourier transzformációs elven m�köd� spektrofotométerek érzékenysége 
elméletileg nagyobb, mint a diszperziós elven m�köd� készülékeké, mivel a jel-zaj 
viszony azzal, hogy a készülék detektora egyidej�leg észleli a teljes spektrumot, 
jelent�sen megn�. Ezt az egyidej� észlelést nevezzük a módszer multiplex 
jellegének.  

Ahhoz, hogy ez a módszer jelent�sen elterjedjen, szükség volt néhány 
fejlesztésre: 

- a He-Ne lézer alkalmazása 

- a gyors Fourier transzformációs (FFT) algoritmus (Cooley-Tukey, 
1965) 

2.2. A fotoakusztikus spektroszkópiáról 
A transzmissziós infravörös gázelemz�ket szinte bármilyen összetev� 

mérésére alkalmassá lehet tenni, de inkább csak emissziómérésre használatosak. 
Ehhez képest el�relépés a fotoakusztikus detektálás, ezzel nagyobb érzékenység és 
stabilitás érhet� el. Minden spektroszkópiai módszer olymódon nyújt mennyiségi és 
min�ségi információt, hogy megméri azt a fénymennyiséget, amelyet az anyag 
elnyel.  

A fotoakusztikus spektroszkópia (a továbbiakban PAS) egyszer�en ugyanezt 
méri- érzékenyebb módszerrel. 
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A PAS-on alapuló gázérzékel�ket mind szabad téren, mind zárt térben 
széleskör�en alkalmazzák. A tipikus példák: a légkör mérgez� és szennyez� 
gáztartalmának folyamatos figyelése (monitorálása), gáznem� szennyez�k 
azonosítása és leveg�minta vétele olyan helyeken, mint például laboratóriumok, 
termel�üzemek, vegyszerraktárak. 

A fotoakusztikus hatás néven ismert jelenség lényege: egy zárt edényben 
lev� minta hangkibocsátása szaggatott fény abszorpciójának hatására. Ha egy gázt 
fénnyel sugárzunk be, az a bees� fényenergiának a koncentrációjával arányos részét 
abszorbeálja. Az abszorbeált fényenergia h� formájában azonnal felszabadul, ez 
pedig nyomásnövekedést okoz. Ha a bees� fényt adott frekvenciával modulálják, a 
nyomásnövekedés a moduláló frekvenciával azonos periódusú lesz. Mint ismeretes, 
nyomáshullámokat, vagy hanghullámokat mikrofon segítségével könny�szerrel 
mérhetünk. A kibocsátott hang intenzitása több tényez�t�l függ; az anyag 
természetét�l és koncentrációjától, továbbá a bees� fény intenzitásától. 

Egy fotoakusztikus mérési elrendezés lényeges részei: 

(1) a gázmintát befogadó mér�cella 

(2) fényforrás 

(3) a fényt moduláló valamilyen eszköz (rendszerint chopper) 

(4) a hangot mér� detektor (rendszerint mikrofon) 

(5) valamilyen jelfeldolgozó eljárás. 

Az abszorbeált fénymennyiség vagy a felszabaduló h�energiának, vagy 
pedig az ezzel kapcsolatos nyomásnövekedésnek a mérése útján határozható meg. 
Mindkét paraméter arányos az abszorbeáló részecskék koncentrációjával. Mivel a 
kalorimetriás detektoroknak hosszú az átviteli idejük és nem elég érzékenyek, 
szívesebben mérik a nyomásnövekedést. 

A lüktet� nyomást kit�n�en érzékeli egy mikrofon, amely nagy 
érzékenységgel, stabilitással és széles dinamika-tartománnyal rendelkezik. Mivel a 
mikrofon inkább érzékel lüktet�, mint egyenletes nyomásváltozásokat, ezért a 
fotoakusztikus mér�berendezés által besugárzott fénysugarat modulálják, így 
biztosítanak a mér�cellában váltakozó nyomásszinteket. 

A PAS mérések során kondenzátor mikrofonokat használnak, amelyek 
nagypontosságúak, stabilak, megbízhatóak és rendkívül jól meghatározott 
tulajdonságokkal rendelkeznek. A kondenzátor mikrofon egy vékony 
fémmembránból áll, amelyet a merev hátlaphoz szoros közelségbe szerelnek. Ez a 
kett� együtt leveg� dielektrikumú kapacitort alkot, amelynek kapacitása a lemezek 
közötti távolsággal együtt változik. A mikrofonon belüli nyomás csaknem állandó, 
mert ürege-egy kis lyuk kivételével-zárt. 

Ahogyan a mér�cellában a nyomás n� és csökken, úgy mozog kifelé és 
befelé a hajlékony membrán, és ennek megfelel�en változik a kapacitás a lemezek 
között. A kapacitást úgy mérhetik, ha a mikrofonra állandó töltést alkalmaznak, és 
mérik a fellép� feszültségváltozást. Ez a váltakozó feszültség pontos lenyomata a 
mér�cellában kialakuló nyomásingadozásoknak.  
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Ha a mérend� gáz koncentrációja a cellában 10-9 (ppb!), akkor a 
h�mérséklet emelkedése 10-8 K nagyságrend�, a nyomásváltozás ennek hatására 10-5 
Pa, a mikrofon membránja pedig 10-14 m-rel mozdul el. 

3. A bemutatandó készülék leírása 
A m�szer egy BRÜEL & KJAER 1301 típusú, fotoakusztikus detektálással 

m�köd� FTIR spektrométer. A 1301 típusú gázelemz� nagypontosságú, megbízható 
és stabil kvantitatív m�szer mikroprocesszoros felépítéssel. A m�szert egyszerre hét 
gáz mérésére állíthatjuk be a megfelel� infravörös sávok kiválasztásával. A 1301 
érzékelési küszöbe a gáz anyagától függ, tipikusan egyszázad ppm sávba esik. A 
mérési eredmények megbízhatóságát az önellen�rz� rendszer biztosítja, a 
pontosságot az szavatolja, hogy a m�szer képes a h�mérséklet, a vízg�z hatása és 
más ismert gázok hatásának kompenzálására. 

A gép a mérési eredményeket automatikusan eltárolja, kés�bb kinyomtatható, 
vagy a spektrum összevethet� a számítógép spektrum-könyvtárával. Hordozható és 
nem igényel sem bemelegedési id�t, sem újrakalibrálást a szállítás után, ami 
különösen alkalmassá teszi a szennyezés helyszínén történ� vizsgálatok elvégzésére. 
Zárt és nyílt térben egyformán jól használható. 
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Mivel a fotoakusztikus gázelemz� mér�kamrája csak mintegy három 
köbcentiméteres, ennek átöblítése gyors és a m�szer egész mérete is kedvez� lehet. 
A gázelemz� hordozhatósága feleslegessé teszi mintagy�jt� szerkezetek 
alkalmazását, egyúttal a minta tárolásával bevitt hibákat is kiküszöböli. A módszer 
további el�nye, hogy a leveg�minta beszívása után egy perccel már eredményt 
kapunk a képerny�n. Mintegy másfél percenként egy új mintát feldolgozva 
folyamatokat követhetünk a m�szerrel. A mérési és dokumentálási szakaszban sincs 
feltétlenül szükség számítógépre, a m�szernek saját grafikus képerny�je és floppy 
meghajtója van, nyomtató csatlakoztatható.  
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Egy teljes mérési ciklus: 

1. A szivattyú friss leveg�mintát szív a két sz�r�n keresztül a 
mér�rendszerbe, ezzel kiöblíti a régi mintát.  

2. Az új mintát a be- és kimen� szelepekkel bezárjuk a mér�kamrába. 

3. Az infravörös fényforrás fényét tükrökkel összegy�jtjük, a 
tükörrendszerben egy mozgó tükör nagyon kis szögben rezeg, így 
folyamatosan változtatja a fény hullámhosszát és interferogramot hoz 
létre. A két tükör felületér�l visszaver�d� sugarak a sugárosztón 
áthaladva, illetve visszaver�dve egyesülnek- a mozgó tükörnek az álló 
tükörhöz viszonyított pillanatnyi helyzetét�l függ�en- konstruktív ill. 
destruktív interferencia fellépése közben. Az infravörös fény az 
interferométerb�l a cella ablakán keresztül a mér�kamrába jut. Az 
infravörös forrás, az interferométer és a mér�kamra sugármenetében 
még egy félvezet� lézer is m�ködik, amelynek interferenciája 
szinkronizálja a folyamatot. 

4. A fényt a mérend� gáz molekulái elnyelik, ett�l a gáz h�mérséklete n�. 
Mivel a fény villog, a h�mérséklet és a nyomás is periodikusan n� és 
csökken, tehát hang keletkezik a lezárt cellában. 

5. A hangintenzitást a cellába szerelt két mikrofon méri, a jel a gáz 
koncentrációjával arányos lesz. 

6. Az elektromos jelet Fourier transzformálva kapjuk az elnyelési 



 - 92 -

spektrumot. Ebb�l a különböz� gázok jellegzetes elnyelési sávját 
kijelölve koncentráció értékeket számolhatunk.  

A készülékkel így (mivel a mérési ciklus egészen rövid) a mintavételi hely 
koncentráció-id� diagramját is fel tudjuk venni.  

Az alábbiakban bemutatunk néhány mérési eredményt, amelyek a 
fentiekben ismertetett készülékkel készültek.  
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A készülék NEM alkalmas a nagyon kis koncentrációk mérésére, mert, mint 
az az 5. ábrából is látható, a refencia koncentráció (44 mg/m3 benzol) tizedrésze (4,4 
mg/m3, ami az egészségügyi határérték közelében van) már "elt�nik" a háttér 
spektrumában. A legnagyobb háttérzavarást a leveg� vízg�ztartalma okozza. 
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A mérés elvéb�l adódóan azonban szinte egyedül alkalmas olyan mérési 
feladat megoldására, amikor illékony szénhidrogének mellett ammóniát is meg kell 
határozni. Minden egyéb módszer csak külön mintavétel és elemzés után tudja ezt a 
kétféle anyagot meghatározni, és akkor is csak egy adott id�tartamra vonatkozó 
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átlagértéket ad. Ez a készülék viszont "in situ", azaz a keletkezés helyén és idejében 
ad koncentrációértékeket. Ezt illusztrálja a 6. ábra, ami egy készülékcsoport közös 
légz�jének emissziós mérési eredménye.  
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A fentiekben bemutatott készülék nagyon sokféle leveg�szennyezettség 

mérési feladatra alkalmas, de tudomásul kell venni a korlátait is. Mint említettük, 
NEM alkalmas alacsony koncentrációk mérésére, éppen a zavaró háttér 
(páratartalom) hatása miatt. Az infravörös spektrumok széles, egymással is átfed� 
elnyelési sávjai miatt az anyag azonosítására kiegészít� mérések szükségesek. 
Nagyon jó eszköz viszont az emisszió mérésére, mégpedig ezen belül is a különböz� 
üzemállapotok jellemzésére és a leveg�szennyezés forrásainak pontosítására (id� és 
hely meghatározása).  
 

Felhasznált irodalom: 
1) Ritz, F.: Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR m�szerrel, 

M�szerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 72, 67 (2003). (A cikk 
eredetije). 



 - 95 -

#��������	���
���!�%�����	 	���	%&	���	�	�	����������)��

Interferometer 

Interferométer,  
(hullámok egymásrahatásából 
kialakuló "fény-kép" készít� 
eszköz). 

Rotable platform Forgatható sík tartó 

IR-source Infravörös fényforrás 

Input mirror, Output mirror Belép� tükör, Kilép� tükör 

Beamsplitter Fényelosztó test 

Infra-red rays to measurement chamber Infravörös fénysugár a mér�cellába 

Alignment mirror Beállító tükör 

Fixed mirror Állandó helyzet� tükör 

Platform mirror Tükörtartó sík 

 

Measurement chamber & pump system Mér�cella és szivattyú rendszer 

Optical window Fényátereszt� ablak 

Microphone Mikrofon 

Inlet valve, Outlet valve Belép� szelep, Kilép� szelep 

Measurement chamber Mér�cella 

Infra-red rays from interferometer Infravörös fénysugár az 
interferométerb�l 

Pump Szivattyú 

Air outlet, Air shunt Leveg� kilépés, Leveg� megosztás 

Shunt valve Megosztó szelep 

Flush valve Öblít�szelep 

Internal/External fine air-filter Bels�/Küls� finom leveg�sz�r� 

Sampling tube Mintavev� cs� 

Coarse air-filter Durva leveg�sz�r� 

Air-inlet, sampling point Leveg� belépés, mintavételi pont 
 


